DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
2694

Na temelju članka 21. stavka 5. i članka 28. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 163/03), ravnatelj Držav​nog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU (NN 154/04)
o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i naČinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila
I Z V O D   I Z   N A R E D B E

II.

Ovjerna razdoblja za redovito ovjeravanje mjerila koja se upotrebljavaju u trgovačkim poslovima kod kojih se cijena prodane robe odnosno učinjene usluge određuje na temelju mjerenja, a služe za određivanje:

4. toplinske energije:


a)mjerila toplinske energije 
3 godine 


b)mjerila toplinske energije s ultrazvučnim 
5 godina



mjerilom protoka


5. električne energije: 


a)jednofazna i višefazna statička brojila 
12 godina



električne energije izmjenične struje 



priključena izravno  
   



Ako se mjerna točnost tih mjerila metodom 



slučajnih uzoraka utvrdi prije isteka 



ovjernog razdoblja, ovjerno se razdoblje 



produljuje za 4 godine.



b)jednofazna i višefazna statička brojila 
8 godina



električne energije izmjenične struje 



priključena preko mjernih transformatora



c)
jednofazna i višefazna indukcijska brojila 
16 godina



električne energije izmjenične struje 


priključena izravno 



Ako se mjerna točnost tih mjerila metodom 



slučajnih uzoraka utvrdi prije isteka 



ovjernog razdoblja, ovjerno se razdoblje 



produljuje za 4 godine. 


d)jednofazna i višefazna indukcijska brojila 
8 godina



električne energije izmjenične struje 



priključena preko mjernih transformatora

6. obujma protekle tekućine i plina: 

  c)protočna mjerila hladne vode – vodomjeri 
3 godine



nazivnoga protoka većeg ili jednakog 



15 m3/h 


d)protočna mjerila hladne vode – vodomjeri 
5 godina



nazivnoga protoka manjeg od 15 m3/h 

  f)plinomjeri s mjehovima veličine G6 i manji 
8 godina



te turbinski plinomjeri sa stalnim 



podmazivanjem ležaja (bez uređaja za 



podmazivanje) 



Ako se mjerna točnost tih 



mjerila metodom slučajnih uzoraka utvrdi 



prije isteka ovjernog razdoblja, vrijednost 



ovjere produljuje se za 4 godine. 


 g)plinomjeri s mjehovima veličine G10, 
12 godina



turbinski plinomjeri s uređajem za 



podmazivanje veličine G2500 i manji te 



vrtložni plinomjeri 


 h)plinomjeri s mjehovima ili s rotacijskim 
16 godina



stapovima veličine od G16 do G1000

V.

Ovjerna razdoblja za redovito ovjeravanje mjerila koja se upotrebljavaju u prometu, a služe za:

1.
nadzor nad ograničenjem brzine u cestovnome 
1 godina


prometu

2.
mjerenje duljine puta kočenja
1 godina

3.
određivanje cijene prijevoza


a) taksometri s ugrađenim pisačem 
2 godine


b) taksometri bez ugrađenog pisača 
1 godina


c) tahometri u vozilima za iznajmljivanje
2 godine

4.
nadzor ispušnih plinova
1 godina

5.
provjeru tlaka u gumama motornih vozila
1 godina

6.
provjeru najvećega dopuštenoga osovinskog 
1 godina


opterećenja vozila


7.
određivanje kočne sile po obodu kotača kod 
1 godina


vozila na motorni pogon i priključnih vozila


8.
određivanje najveće brzine vozila
1 godina

9.
određivanje udjela etilnog alkohola u izdahu 
1 godina.


vozača u prometu 

VI.

Ovjerna razdoblja za redovito ovjeravanje uređaja koji su uklju​čeni u sustav tarifiranja:

1.
mjerila vremena za periodično registriranje 
12 godina


srednje vrijednosti vršne električne snage


2.
kontrolna mjerila frekvencije i vremenske 
1 godina


periode


XVI.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
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